LDBIO TOXO II |gM C€0459 LDBIO - Diagnostics
CONFIRMATION

In vitro diagnosztika Immunoblot vizsgalat
Félautomatizalt / manudlis technika

H#T2M-12M: 12 vizsgalatra
H#T2M-24M: 24 vizsgalatra
H#T2M-96M: 96 vizsgalatra

HASZNALATI UTMUTATO

Tovabbi informacioét és hasznalati utasitast az On nyelvén a
www.ldbiodiagnostics.com
A biztonsagrol és a teljesitményrdl sz616 6sszefoglald elérhet6 a weboldalon

WB-T2M vs07 hu


http://www.ldbiodiagnostics.com/

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az LDBIO TOXO Il IgM egy kvalitativ, manualis, automatizalhato, professzionalis felhasznalasra szant
immunoblot teszt, amely a Toxoplasma gondii elleni IgM antitestek kimutatdsara szolgal. A teszt a toxoplazmozis
gyanuja esetén a sz(rdvizsgalatokkal kapott pozitiv vagy kétes eredmény megerdsitésére szolgald vizsgalatként
alkalmazhaté, a beteg életkoratdl és nemétdl fiiggetleniil.

A vizsgalat human szérumbal torténik.

A VIZSGALAT ELVE

Western Blot technika

A Toxoplasma gondii természetes antigéneket elektroforézis segitségével elkiilonitik ugy, hogy az
elektroblottolas soran a 24 részre vaghatd (1-24-ig elnevezett) nitrocelluléz membran (mas néven transzfer)
felszinéhez kot6dik.

A vizsgalat lefolytatdsa

Minden egyes beteganyagot kiilon tesztcsikon vizsgdlunk. A mintaban potencidlisan jelen [évé
specifikus ellenayagok szelektiv médon kapcsolddnak az antigénekhez. Az alkalikus-foszfatdz anti-human IgG
konjugatum azutdn kotédik magahoz a kikotédott ellenanyagokhoz. Végezeiil, az immunkomplexek reakcidéba
Iépnek a szubsztrattal. Az antigéneket felismert mintaban jelen [évé I1gG specifikus ellenanyagok a tesztcsikon lila
transzverzalis savokként jelennek meg.

A KIT ALTAL BIZTOSITOTT REAGENSEK ES ANYAGOK

Alapértelmezés: 24 vizsgalatra elegendd tesztcsomag (#T2M-24M)
délt: 12 vizsgdlatra elegendd tesztcsomag (#T2M-12M) félkovér: 96 vizsgalatra elegend6 tesztcsomag (HT2M-96M).

Azonositd Mennyiség | Leirds Osszetétel
Erzékenyitett nitrocelluldz.
24 TESZTCSIKOT tartalmazé csomag (12, 4x24): Szines Molekularis sulymarkerek
el6re bemetszett és szines standardokkal (kDa):
R1 1 . . , . . . . .
(Mindegyik csomag és mindegyik transzfer Kék: 250, kék: 150, kék: 100,
egyedi gyartasi szammal ellatott) rozsaszin: 75, kék: 50, zold: 37,
rézsaszin: 25, kék: 20, kék: 15.
R2 1 30ml-es (30, 125) MINTA PUFFER (Haszndlatra Puffer + fellletaktiv anyag +
WB-DE (30, 125) kész —rézsaszin oldat). NaN3 (<0.1%)
Puffer + anti-human IgG
R4 30ml-es (30, 2x60) ANTI IgM KONJUGATUM poliklonalis kecske szérum
WB-IM (30, 60) 1 (Hasznalatra kész — sarga oldat). alkalikus-foszfatazzal
konjugaltatva + NaN3 (<0.1%) +
stabilizatorok
RS 1 30ml-es (30, 125) SZUBSZTRAT Puffer + NBT + BCIP +
WB-SA (30, 125) (Hasznalatra kész — barna oldat). stabilizatorok + NaN3 (<0.1%)
60ml-es (60, 250) MOSO KONCENTRATUM 10X
PUFFER .. ,
WBBL?(GQ 250) 1 (Desztillalt vizben 10-szeresre kell higitani — Puffer + feliletaktiv anyag.
szintelen oldat).
100pl mennyiség(i (100, 2x100) of POZITIV Puffer + toxoplasmosis pozitiv
512% 1 | KONTROL human mintakbél allé pool +
(Hasznalatra kész — piros kupak) NaN3 (<0.1%) + stabilizatorok

R1: Az ,K” betl az egyes szalagok szama el6tt a LDBIO TOXO Il IgG és LDBIO TOXO Il IgM atvitelekre jellemz6.
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Az R2, R4, R5 és R6 azonositdju reagensek az 0sszes kithez altaldanosak és egyedi gyartasi szammal ellatottak,
mely csak a gyartasi idGpontjuktdl figg. Ajanlott tobbparaméteres vizsgalatot végezni (lasd az LDBIO immunoblot
tartomanyt) a kinyitott ampullak szdmanak korlatozasa és a jobb minGség-ellenérzés biztositasa érdekében.

Az R10-t immunoblotban kalibraljak egy referencia tétel szerint, és csak erre a technikara szolgal.

A KIT ALTAL NEM BIZTOSITOTT, DE SZUKSEGES REAGENSEK ES ANYAGOK

e ToObbcsatornas polipropilén inkubaciods talcak a mini-blottokhoz (#WBPP-08 vagy ezzel megegyezd).

e Keverd/razatd laboratoriumi eszkéz az immunoblottokhoz, a folyadékokhoz sziikséges vakumrendszer
(#WBPP-08 csovek, melyek egyszerien elforgatassal irithetGek).

e A mintdkhoz sziikséges csovek és tovabbi mlanyagaruk, szakszer( cilinderek, és felfogd tartalyok.
Automatikus pipettak, mikropipettdk és eldobhatd, egyszer hasznalatos hegyek (10ul, 1.2 ml és 2 ml
eloszlasa).

e Desztilldlt vagy ionmentesitett viz. Abszorbens papir (példaul Whatman sziir6lapok), atlatszo
ragasztoszalag.

o  Keszty(, csipeszek a tesztcsikok kezeléséhez, vagdeszkdz vagy szike, lapos atlatszd vonalzé.

Megjegyzés: Reagenseink hasznalhatdk egy automata immunoblot processzorban, feltéve, hogy azokat a
felhaszndldi laboratérium kordbban tesztelte a moddszer validalasa soran. Barmely automata immunoblot
processzor validalhaté tesztjeinkhez, feltéve, hogy megfelel a kbvetkez6 kritériumoknak:

e Ahasznalati utasitdsban meghatarozott mikodési eljaras végrehajtdsa (reagensek elosztdasa, térfogatok,
razérendszer, inkubacios id6k, 1épések)

e Azonos teljesitményszintek elérése, mint egy referenciatechnika, legyen az manualis vagy kordbban
validalt.

Amennyiben masik gyarté reagenseivel miikédtetik a processzort, ugy figyeljen az ebbd6l adédo lehetséges
kémiai kontaminacié (ismert példa: TWEEN 20 oldattal tértén6 szennyezés) és bakteridlis kotaminacié
elkeriilésére. Tartsa az injekcids livegeket a proceszzorhoz. A vizsgalati folyamatot kovetéen, ne tegye vissza a
felhaszndlt reagenseket az eredeti injekcids Givegbe.

TAROLAS ES STABILITAS

2-8°C kozott tarolandé. A készletb8l szarmazé reagensek a kiilsé dobozon és az injekcids Gveg cimkéin
feltlintetett lejarati datumig stabilak, szennyez6dés nélkil. Ne haszndljon szennyezett vagy zavaros reagenseket.
A mosé puffer 1/10-es higitdsa 2 hdénapig stabil +2 és +8°C kozotti hémérsékleten vagy egy hétig
szobahémérsékleten.
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OVINTEZKEDESEK

Biztonsag

EUH 210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté valamint a www.ldbiodiagnostics.com weboldalon.
Kizardlag in vitro diagnosztikai célu felhaszndldsra. Csak professzionalis haszndlatra. Csak muszakilag
képzett személyzet szamara. Kezelje a Jo Laboratdriumi Gyakorlatnak (GLP) megfelelGen és tekintse a
reagenseket és barmely mintat potencidlisan fert6z6nek és/vagy toxikusnak.

Minden sulyos eseményrél nyilatkozatot kell benyujtani a gyartonak és az illetékes hatdsagnak.

Viseljen laboratdriumi kdpenyt, gumikeszty(it és védGszemiiveget; ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon
a laboratériumban. Ne pipettazzon szijjal.

A pozitiv kontroll emberi eredetl mintak 6sszessége, amelyet negativnak teszteltek, vagy inaktivaltak HIV
1 és 2, hepatitis B és hepatitis C virusok ellen. Bar tovabbra is potencidlisan fert6z6tt terméknek kell
tekinteni.

NBT és BCIP keveréket tartalmaz a szubsztrat, bérrel vald és nyalkahartyan keresztiili érintkezés, valamint
belégzés soran toxikus.

Az R2, R4, R5, R10 reagensek natrium-azidot tartalmaznak, mely lommal és rézzel robbanékony fémsdkat
képezhetnek. A kiomlott anyagot 6blitse le vizzel. EUH 032 - Savval érintkezve nagyon mérgez6 gazok
képz&dnek.

A kidobandd hulladékot (mintdk, pipettahegyek, csovek, mosofolyadék, felhaszndlt reagensek...) a
munkahelyi szabalyozdsoknak és az orszagban érvényes elSirdsoknak megfelel6en artalmatlanitsa.

Ovintézkedések

Olvassa el és értelmezze az eredményeket kdzvetlen fehér fény alatt. A leolvasdst és az eredmények
értelmezését kizarodlag tapasztalt szakember végezheti.

Célszer( az 6sszes reagenseket ugyanabbdl a tételbdl haszndlni. Kiilonb6z6 tételek haszndlata esetén
biztositani kell a nyomon kdvethet&séget.

Hasznalja a tesztcsikokat a szdmozot sorrendben. Ne keverje a kiilonb6z6 gydrtasi szamu tesztcsikokat,
hasznalja a transzfereket egymads utdn. A vizsgdlat el6tt hozzon létre egy specialis beallitdsi munkatervet.
Ne érjen a tesztcsikokhoz az ujjaival, hasznaljon csipeszt a kezelésilikh6z.

A reagenseket haszndlatuk el6tt alaposan 6ssze kell keverni, kiilonésen a koncentralt mosépuffert.
Hasznalat utdn zdrja be a flaskdkat, ne hasznalja, ha egy anyag véletleniil bekeriilt a reagensbe. Ne
hasznaljon reagenst olyan injekcids flaskdabdl, amely a szivargas jeleit mutatja. Ne haszndlja a zavaros vagy
kicsapddott oldatot. Ne haszndljon sériilt csikokat.

Haszndljon kizardlag eldobhatd, egyszer haszndlatos pipettahegyeket. Keriilie a csatorndk kozotti
kontaminéciét. Ugyeljen arra, hogy ne keletkezzen a pipettahegyek végeiben hab vagy buborék (a reagens
flaskdk bakteridlis kontamindcidja).

Az ikbuacids talcdkat csak desztilldlt vizzel tisztitsa (soha ne haszndljon detergenseket vagy hipét).

A minta kihagyasa vagy a minta nem megfelel6 térfogata negativva vagy pozitivva teheti a vizsgalat
eredményét, fiiggetleniil annak tényleges allapotatdl.

MINTAVETEL

Aszeptikus koérilmények kozott a mintdkat szaraz csovekbe gydjtjik. Legalabb 10 pL szérum sziikséges.

Tartsa a mintdkat feldolgozasukig 2-8°C kozotti h6mérsékleten. Ha sziikséges a mintak taroldsa tobb

mint egy héten at, akkor fagyassza a mintakat -20 °C-os h6mérsékleten. Kerilje a mintak ismétl6dé olvasztasat
fagyasztasat.

Habar a hemolizalt, ikterikus vagy lipides szérumok esetében nem tapasztaltunk kilonoés

keresztreakciot, ajanlatos az ilyen mintak feldolgozdsakor a kapott eredményeket koriltekintéen értelmezni.
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REAGENSEK ELOKESZITESE

Moso puffer: 4 vizsgdlatra elegendé mennyiséghez egy tiszta cs6ében higitsa meg a 10X Mosé
Koncentratumot (R6) gy, hogy 10ml-jét 90ml desztillalt vagy ionmentes vizhez adja. Ovatosan keverje dssze a
higitott puffert.

VIZSGALATI ELJARAS

Nota Bene: Ajanlott tobbparaméteres vizsgdlatot végezni (lasd az LDBIO immunoblot tartomanyt) a kinyitott
ampullak szamanak korlatozasa és a jobb minGség-ellenérzés biztositasa érdekében.

1. Készitse el a mintak és a pozitiv kontroll (C+; R10) beallitasi tervét. Tavolitsa el a reagenseket a
hidegtaroldbdl legalabb 15 perccel a kezelés el6tt.

Kizardlag ezen kontroll felhasznalasaval lehet technikailag validalni a vizsgalatot, és az adott sorozatszam alapjan
azonositani kell a kialakuld konkrét savokat. A pozitiv kontroll (C+) tesztcsik nem hasznalhaté arra, hogy egy masik
sorozatszamu blotbdl szarmazé tesztcsikok eredményeit kiértékelje.

2. Vagja le a szlikséges szamu tesztcsikot (R1) szike és tiszta és szdraz, lapos atlatszé vonalzo segitségével, a
fekete pozicionald vonalakat hagyja meg a tesztcsikokon. A tesztcsikokra nyomja ra szorosan a vonalzot és
vagja le a tesztcsik oldala mentét a csikokat (a szamok a vonalzdn keresztiil Iathatéak).

3. Az elkészitett beallitasi tervnek megfelel6en a mintatarté talca egyes csatorndiba osszon el 1,2 ml minta
puffert (R2).

4. A szamozdsi sorrendnek megfelel6en helyezze el a tesztcsikokat a mintatartd tdlca csatornaiba ugy, hogy a
tesztcsikok tetején lathatd szamok felfelé alljanak: Hagyja, hogy a tesztcsikok feliilete kortlbelil 1 percig
rehidratalédjon a minta pufferben, majd évatosan ltégessen meg a tdlcat, hogy teljesen elmeriiljenek a
pufferben.

5. A mintdk és a pozitiv kontroll kiosztdsa: a beallitdsi munkaterv alapjan a mintdkbdl és a kontrollbdl a
megfeleld helyekre 10ul-t mérjiink a mintatarté talca csatorndiba. Minden bemérésnél alaposan Utogesse
meg a talcat. Az utolsd bemérést kdvetben a tesztcsik tarold talcat helyezze egy keverd/razatéd
berendezésre. Helyezze a talcat razo inkubatorra. Inkubalja 905 percig, 20-26°C kozotti hémérsékleten.

6. Mosasi lépés: Uritse ki a csatorndk tartalmat vagy Pasteur pipetta segitségével vagy pedig az inkubacids
tdlca felforditdsaval. A tdlca egyes csatornaiba 2-3ml higitott mosoépuffert pipettdzzon. Inkubdlja a
keverd/razatd eszk6zon a tesztcsikokat 3 percig. Ismételje meg az el6z6 folyamatot kétszer, majd uritse ki
a csatorndk tartalmait. Bizonyosodjon meg affeldl, hogy a tesztcsikok nem fordultak meg ezen |épések alatt.

7. Adjon 1,2ml anti-IlgM konjugatumot (R4) minden egyes csatornaba. Helyezze a talcat a keverd/razatd
eszkozre. Inkubalja 6015 percig, 20-26°C k6zotti hEmérsékleten.

8. Mosasi lépés: Ismételje meg a 6. [épést.

9. Adjon 1,2 ml NBT/BCIP szubsztrat keveréket (R5) minden egyes csatorndhoz. Helyezze a talcat a
keverd/razatd eszkozre és most mar védje meg a tesztcsikokat a kdzvetlen napfénytél. Majd igy inkubalja
6015 percig, 20-26°C kozotti hémérsékleten a csikokat.

Az inkubacids paramétertdl fliggetlenil folyamatosan figyelje a szin fejlédését. A szinfejlédés ledllithatd, ha a
tesztcsik hattérszine sotétebbé valik, ami megneheziti a leolvasast (a mosasi lIépések mindsége alapvetfen
befolyasolja a hattérszint). Ne feledje, hogy a tesztcsikok kivildgosodnak, ha megszaradtak.

10. Allitsa le a reakciét a szubsztrat vagy Pasteur pipettaval torténd leszivasaval vagy az inkubdécids kad
felforditasaval, majd 2ml desztilldlt vizet adjon minden egyes csatornaba. Ismételje meg ezt az utolsd
mosasi |épést még egyszer.

11. Tesztcsikok megszaritasa: A még vizzel telitett csatornakbdl vegye ki csipesz segitségével a tesztcsikokat,
majd jol lathatdé mddon, a szamozott végiikkel helyezze el Whatman abszorbens szlir6papirra. Hagyja
megszdaradni a tesztcsikokat a levegén.
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12. Tarolas: Tegye at a megszaradt tesztcsikokat egy papirlapra, amit az archivaldshoz fog hasznalni. Pontosan
rendezze a tesztcsikokat a fekete poziciondld vonal mentén. Tartsa tesztcsikokat a lapos vonalzé
segitségével ebben a helyzetben, majd atlatszé ragasztdszalaggal ragassza a tesztcsikokat a laphoz a felsé
résziknél fogva.

A megfelel6 kiértékelés érdekében, a tesztcsikokat a szdmsorrendben kell egymashoz igazitani, egymastdl
legfeljebb néhdny milliméter tdvolsdgra. Az egymastdl tavol esé tesztcsikok dsszehasonlitdsa nem megbizhato a
kiértékelés soran (példaul 2. a 15. tesztcsikhoz képest). Nagyon keriilendé (fals eredményt eredményez) azon
tesztcsikok 6sszehasonlitdasa, melyek kiilonb6z6 kitekbdl (tesztcsikok eltéré gyartasi szamuak) szarmaznak.

MINOSEG-ELLENORZES ES KIERTEKELES

A kithez biztositott pozitiv kontrollt (R10) szisztematikusan be kell allitani minden immunoblot
vizsgdlatkor. Megmutatja a tipikus profilt és lehet6vé teszi a vizsgalat megfeleld lefolyasanak technikai validalasat (a
tesztcsikon a savoknak nagyon tisztan olvashaténak kell lennilk), és bekalibrdlja pontosan a poziciét és a specifikus
savokat, igy lehet6vé téve a tesztcsikok eredményeinek kiértékelését a hasonld transzferhez (hasonld gydrtasi szamu)
képest.

Nota Bene: A pozitiv kontroll (R10) profilja az alkalmazott reagensek tételszamatdl fugg6en valtozhat, és kilondsen
el6fordulhat, hogy nem minden koztes sav (P31, 33, 38) jelenik meg, amelyek ritkdbban fordulnak el§ a pozitiv
mintakban. Az egyes tételekhez tartozé képek a www.ldbiodiagnostics.com weboldalunkon érheték el, az elvart profil
példdjaként.

A savok jellemzéi

Egy pozitiv minta szamos savot mutathat, amelyek 15 és 200 kilodalton (kDa) kozott helyezkednek el.
Keresse meg a 30-40 kDa-os teriileten specifikus savok jelenlétét minden egyes vizsgalt mintanal a fent leirt
kalibraciés eszkozokkel. Ezek a csoportositott és jol elkilonitett savok tipikusak, és altalaban nagyon kdnnyen
megtalalhatok.

Pozitiv Negativ
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1. dbra: Példdk pozitiv és negativ eredményekre

A profilokat példaként adjuk meg.

Ertelmezés

Legalabb két sav jelenléte a csikon az aldbbi specifikus sdvokon kiviil: P30, P31, P33, P38 and P40 ES beleértve a
P30 kDa savot, lehet6vé teszi a minta pozitiv értékelését és a kovetkeztetést, hogy a mintdban anti-T. gondii IgM
vannak jelen.

Megjegyzés:
- Enyhe pozitiv IgM szeroldgiai eredmény esetén a P30 és a P40 a leggyakoribb savok.
- Mas savok (pl. P35, nem specifikus) is megfigyelhet6k. Ezeket nem veszik figyelembe a teszt
értelmezésekor.

Az eredmények validdldsdhoz mindig hasonlitsa éssze az egyes mintdk immunoblotjanak profiljdt az R10 pozitiv
kontroll profiljdval. A savok megjelenése, helyzete fontos a vizsgdlat kiértékelésekor.

A KIT KORLATAI

o Afert6z6 betegség diagndzisat egyetlen vizsgdlati eredmény alapjan nem lehet feldllitani.

e A szeroldgiai eredményeket az elérhet6 informacidkkal (példaul jarvanyigyi, klinikai, gydgyszeres
kezelés, képalkotdi, bioldgiai stb.) egyutt kell értelmezni és a diagndzist feldllitani. Ezek nem
haszndlhatdk a diagndzis alapjaul pusztan a pozitivitasuk alapjan.

e Az LDBIO TOXO Il IgM nem hasznalhato transzplantdcid keretében.

ANALITIKAI TELJESITMENY

Pontossag

A reprodukalhatdsagi és ismételhet&ségi vizsgalatokat (tételen belili és tételek kdzoétti) minden egyes
tételen referencia alkalmazdasdval végzik. E vizsgalatok kvalitativ vizualis értékelését tapasztalt személyzet végzi.
Kizardlag a megfelel§ precizitast (hliséget) igazold gyartasi tételek keriilnek felszabaditasra és forgalomba
hozatalra.

Eszlelési hatar

A észlelési hatar alacsonyabb, mint a szakosodott laboratériumokban rutinszerlien alkalmazott két
modszeré.

Keresztreakciok

Nem figyeltek meg keresztreakcidt a gyakori virusfert6zésekkel (EBV, VZV, CMV, HBV, HAV, HCV, HIV),
maldridval, valamint az autoimmun betegségekre jellemzé analitokkal (FR, FR/CCP, ANA).

Interferencia

A hemolizdlt, ikterikus vagy lipides szérumok esetében nem tapasztaltunk kilonos keresztreakciot,
ajanlatos az ilyen mintak feldolgozasakor a kapott eredményeket koriltekintGen értelmezni.

KLINIKAI TELJESITMENY (ldsd az irodalmi hivatkozasokat)

Az értékelést egy tObbkozpontd vizsgdlaton keresztil végezték el, amelyben négy
referencialaboratdrium vett részt, amelyek a toxoplazmozis diagnosztizaldsara szakosodtak.
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Az értékelésben két pozitiv IgM-teszt eredményt mutatd terhes n6k csoportja vett részt: az egyik az IgG
megjelenésével igazolt szerokonverzidk nyomon kdvetése (93 szerokonverzié / 229 minta), a masik pedig olyan
nék, akiknél legalabb egy szlirés alpozitiv IgM-et mutatott. technikaval, és amelyek nem specifikussagat azutan
az I1gG szerokonverzié nélkili mintak iterativ kovetésével igazoltak (68 beteg / 158 minta)

Mindegyik kozpont sajat IgM technikdk paneljét hasznalta, amely lehet6vé tette a WB teljesitményének
0sszehasonlitasat 6 kereskedelmi forgalomban kaphato készlettel.

1. A WSB teljesitményének vizsgdlata a szerokonverzid meger@sitésében:

Diagnosztikai érzékenység: A WB Toxo Il IgM a 93 szerokonverzidébdl 91-nél pozitiv volt, meger&sitve a
Toxoplasma fert&zést.

Se =97,8% (95CI [91,7-99,6%])

Diagnosztikai specificitds: A WB Toxo Il IgM negativ volt a 68 hamis IgM-es beteg kozll 61-nél, ami
megerGsitette a Toxoplasma fert6zés hianyat.

Sp = 89.7% (95CI [79.3%-95.4%]).

2. A WB Toxo Il IgM 6sszehasonlitd teljesitményvizsgalata, mintardél mintara:

Az Osszes WB eredményt (n=387) Osszehasonlitottuk a vizsgalatban a 4 referencialaboratériumban
alkalmazott 5 masik technikaval kapott eredményekkel: 4 IgM-sz(irGteszt és az IgM ISAGA.

Ennek a tanulmanynak a részletes eredményeit publikdltak: "Az LDBIO-Toxo Il IgG és IgM Western Blot
diagnosztikai pontossdga feltételezett szerokonverzioban terhesség alatt: Multicentrikus vizsgdlat". Pathogens
2022, 11(6), 665. doi: 10.3390/pathogens11060665 / Kiegészits anyag 1. fdjl.

Az LDBIO TOXO Il IgM készlet kivalo teljesitménye indokolja annak hasznalatat az IgM sz(rési technikakkal kapott
eredmények meger@sitéseként (kétértelm( eredmények, gyenge pozitiv eredmények vagy értelmezési
nehézségekkel jaré eredmények).

HIBAELHARITAS

"A sdvok kevéssé kontrasztosak": Bizonyos alacsony ellenanyagtartalmi szérumok ilyen eredményeket
adhatnak.

"Arnyékolt teriiletek Idthatok, tobbé-kevésbé szinesek, egyhén diffizak": A tesztcsik nem volt teljesen egyik
reagensbe alameritve és nem volt a leirtaknak megfelel6en (teljes id6hossz) inkubalva. Foltok megjelenhetnek
ott is, ahol a minta ra lett téve a tesztcsikra, ha a talca nem volt rdzatva a reagensek adagoldsat kévetGen.

"A hdttérzaj nagyon jelentds, igy a tesztcsik leolvasdsa nagyon nehézkes": A mosas elégtelen volt, vagy az utolsé
inkubdcio tul sokaig tartott. Ugyeljen a vizsgalat megfelelSen térténd kivitelezésére, tartsa be a mosasi id6ket,
és biztositsa a viz minGségét. Csokkentse le az utolsé inkubacié idejét.

Kivételes esetben, bizonyos szérumok nem specifikus médon reagalhatnak. A hattér festés néha ugy nézhet ki,
mint egy csik (Mikado aspekt, Id. 1. abra, 7. csik), mely a leolvasast nagyon nehézzé teszi. Ebben az esetben az
immunoblot eredménye nem haszndlhato.

Ez a nem-specifikus hattérzaj magdba foglalhatja a tesztcsik egy részét, igy az eredmények az adott terilet
szamara értelmezhetetlen.

"A szinfejlédési utolso lépésben az oldatban csapadék jelenik meg": a szubsztrat valéjdban részlegesen
kicsapddik (fekete pelyhek) a pufferben a szinfejlédés végén. Ez a jelenség nem valtoztatja meg a szinfejl6dés
minGségét, melyet szikséges tovabb folytatni. Az utolsd desztillalt vizes mosas eltavolitja ezen szilard
részecskéket.

WB-T2M vs07 hu
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KIADASI DATUM VALTOZAT MODIFIKACIOS OSSZEFOGLALO

06/02/2023 Vs05 A P35 sav jelzése (nem specifikus)

20/09/2023 Vs06 Név és hivatkozasok kék szinnel

03/07/2026 Vs07 A, RENDELTETESSZERU HASZNALAT” pontositasa
—Uj 1. 4bra — R10 — Fagyasztasi hémérséklet (< -20
°C) — HIV-1 és HIV-2, valamint hepatitis B és
hepatitis C tekintetében negativ pozitiv kontroll —
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