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RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az SCHISTO Il Western Blot (WB) IgG egy olyan kvalitativ szerolégiai mddszer, mely a
schistosomiasis meghatarozasara, valamint a klasszikus sz(ir6vizsgalat soran kapott pozitiv és kétes eredmények
megerGsitésére szolgdl.

A VIZSGALAT ELVE

Western Blot technika

Az adult Schistosoma mansoni és a Schistosoma haematobium antigénjeit elektroforézis
segitségével elkiilonitik Ugy, hogy az elektroblottolas soran a 24 részre vaghatd (1-24-ig elnevezett) nitrocellul6z
membran (mds néven transzfer) felszinéhez kotédik.

A vizsgalat lefolytatasa

Minden egyes beteganyagot kiilon tesztcsikon vizsgadlunk. A mintdban potencidlisan jelen 1évé
specifikus ellenayagok szelektiv médon kapcsolddnak az antigénekhez. Az alkalikus-foszfataz anti-human IgG
konjugatum azutan koétédik magahoz a kikotédott ellenanyagokhoz. Végezeil, az immunkomplexek reakcidba
Iépnek a szubsztrattal. Az antigéneket felismert mintaban jelen 1évé IgG specifikus ellenanyagok a tesztcsikon lila
transzverzalis savokként jelennek meg.

A KIT ALTAL BIZTOSITOTT REAGENSEK ES ANYAGOK

Alapértelmezés: 24vizsgalatra elegendd tesztcsomag (#SCH II-WB24G) ; délt: 12 vizsgdlatra elegendd
tesztcsomag (#SCH 11-WB12G) ; félkovér: 96 vizsgalatra elegendd tesztcsomag (#SCH 11-WB96G)

Azonosité | Mennyiség | Leiras Osszetétel
24 TESZTCSIKOT tartalmazé csomag Erzékenyitett nitrocelluléz.
(12, 4x24): el6re bemetszett és szines Szines Molekularis sulymarkerek (kDa):
R1 1 standardokkal (Mindegyik csomag és Kék: 250, Kék: 150, Kék: 100, Rdzsaszin: 75,
mindegyik transzfer egyedi gyartasi Kék: 50, Zold: 37, Rdzsaszin: 25, Kék: 20,
szammal ellatott) Kék: 15, Sarga: 10.
30ml-es (30, 125) MINTA PUFFER .. , o
R2 1 (Hasznélatra kész  rézsaszin oldat). Puffer + felliletaktiv anyag + NaNs (<0.1%).
30ml-es (30, 2x60) ANTI 1gG Puffer + anti-human IgG poliklonalis kecske
R3 1 KONJUGATUM (Hasznélatra kész — kék | szérum alkalikus-foszfatazzal konjugaltatva
oldat). + NaNjs (<0.1%) + stabilizatorok
RS 1 30ml-es (30, 125) SZUBSZTRAT Puffer + NBT + BCIP + stabilizatorok
(Hasznalatra kész — barna oldat).
60ml-es (60, 250) MOSO
KONCENTRATUM 10X PUFFER . ,
R6 1 (Desztilldlt vizben 10-szeresre kell Puffer + feliiletaktiv anyag.
higitani — szintelen oldat).
200ul mennyiségti (200, 2x200) of Puffer + poolozott human Schistosoma
R10 1 POZITIV KONTROL SZERUM pozitiv szérum + NaNs (<0.1%) +
(Hasznalat ,n ,nra kész — piros kupak) stabilizatorok

R1: Az egyes szalagszamok el6tti bet(i a paraméterre jellemzd.

Az R2, R3, R5 és R6 azonositdju reagensek az dsszes kithez altaldnosak és egyedi gyartasi szammal ellatottak,
mely csak a gyartasi id6pontjuktdl fligg. Ajanlott tobbparaméteres vizsgalatot végezni (lasd az LDBIO
Diagnostics immunoblot tartomanyt) a kinyitott ampulldak szamanak korlatozasa és a jobb minéség-ellenGrzés
biztositasa érdekében.

Az R10-t immunoblotban kalibraljak egy referencia tétel szerint, és csak erre a technikdra szolgal.
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R3, R10 (NaN3): EUH 032 - Savval érintkezve nagyon mérgezé gdzok képz&dnek.

EUH 210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphatd valamint a www.ldbiodiagnostics.com weboldalon.

A KIT ALTAL NEM BIZTOSITOTT, DE SZUKSEGES REAGENSEK ES ANYAGOK

e  Tobbcsatornds polipropilén inkubaciods talcdk a mini-blottokhoz (#WBPP-08 vagy ezzel megegyezd).

. Keverd/razaté laboratériumi eszk6z az immunoblottokhoz, a folyadékokhoz szlikséges vakumrendszer
(#HWBPP-08 csovek, melyek egyszerlien elforgatassal lrithetéek).

e A mintdkhoz sziikséges csovek és tovabbi mUanyagaruk, szakszer( cilinderek, és felfogd tartdlyok.
Automatikus pipettak, mikropipettdk és eldobhatd, egyszer haszndlatos hegyek (25ul, 1.2 ml és 2 ml
térfogatuak).

. Desztilldlt vagy ionmentesitett viz. Abszorbens papir (példdul Whatman sz(ir6lapok), atlatszé
ragasztdszalag.

. Keszty(, csipeszek a tesztcsikok kezeléséhez, vagdeszkdz vagy szike, lapos atlatszé vonalzé.

Megjegyzés: A reagenseink automatizalt immunoblot processzorokban haszndlhatéak. Amennyiben masik
gyarto reagenseivel miikédtetik a processzort, tgy figyeljen az ebbdl ad6do lehetséges kémiai kontaminacio
(ismert példa: TWEEN 20 oldattal torténé szennyezés) és bakteridlis kotaminacio elkeriilésére. Tartsa az
injekcids Uivegeket a proceszzorhoz. A vizsgélati folyamatot kovet6en, ne tegye vissza a felhasznalt reagenseket
az eredeti injekcids tvegbe.

TAROLAS ES STABILITAS

2-8°C kozott tarolandd. A kitben 1évé reagensek a kiilsé dobozon és a cséveken feltlintetett lejarati ideig stabilak.
Ne hasznaljon szennyezett vagy zavaros reagenseket. A mosé puffer 1/10-es higitasa 2 honapig stabil +2 és +8°C
kozotti hémérsékleten és egy hétig szobahémérsékleten.

OVINTEZKEDESEK

Biztonsag

. Kizardlag in vitro diagnosztikai célu felhasznalasra. Csak professziondlis hasznalatra. Csak muiszakilag képzett
személyzet szamara. Kezelje a J6 Laboratdriumi Gyakorlatnak (GLP) megfelelGen és tekintse a reagenseket
és barmely mintat potencialisan fert6z6nek és/vagy toxikusnak.

) Viseljen laboratériumi kdpenyt, gumikeszty(it és véd&szemiiveget; ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon a
laboratériumban. Ne pipettazzon szajjal.

. A pozitiv kontroll egy emberi eredetl szérum, amelyet inaktivaltak HIV 1 és 2, hepatitis B és hepatitis C
virusok ellen. Bar tovabbra is potencidlisan fert6z6tt terméknek kell tekinteni.

. NBT és BCIP keveréket tartalmaz a szubsztrat, bérrel valé és nyalkahartyan keresztili érintkezés, valamint
belégzés soran toxikus.

. A reagensek natrium-azidot tartalmaznak, mely 6lommal és rézzel robbanékony fémsdkat képezhetnek. A
kiomlott anyagot oblitse le vizzel.

. A kidobandd hulladékot (mintak, pipettahegyek, csévek, mosdéfolyadék, felhasznalt reagensek..) a
munkahelyi szabalyozasoknak és az orszagban érvényes elGirasoknak megfelelen artalmatlanitsa.

. Minden sulyos eseményrdl nyilatkozatot kell benyujtani a gyartonak és az illetékes hatdsagnak.

Ovintézkedések

. Olvassa el és értelmezze az eredményeket kdzvetlen fehér fény alatt.

e  Célszer(i az 6sszes reagenseket ugyanabbdl a tételbél haszndlni. Kiilénboz6 tételek hasznalata esetén
biztositani kell a nyomon kovethetGséget.

. Hasznalja a tesztcsikokat a szamozot sorrendben. Ne keverje a kildnb6z6 gydrtasi szamu tesztcsikokat,
hasznalja a transzfereket egymds utan. A vizsgalat el6tt hozzon létre egy specialis beadllitasi munkatervet.

. Ne érjen a tesztcsikokhoz az ujjaival, hasznaljon csipeszt a kezelésiikhoz.
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. A reagenseket haszndlatuk el6tt alaposan 6ssze kell keverni, kiillénésen a koncentralt mosdpuffert.

. Hasznalat utan zarja be a flaskdkat, ne haszndlja, ha egy anyag véletlenil bekerilt a reagensbe. Ne
hasznaljon reagenst olyan injekcids flaskabdl, amely a szivargas jeleit mutatja. Ne hasznadlja a zavaros vagy
kicsapddott oldatot.

) Haszndljon kizardlag eldobhatd, egyszer hasznalatos pipettahegyeket. Kerililje a csatorndk kozotti
kontaminaciét. Ugyeljen arra, hogy ne keletkezzen a pipettahegyek végeiben hab vagy buborék (a reagens
flaskak bakterialis kontaminacidja).

. Az ikbudciods talcakat csak desztillalt vizzel tisztitsa (soha ne hasznaljon detergenseket vagy hipét).

e A minta kihagyasa vagy a minta nem megfelel6 térfogata negativvd vagy pozitivva teheti a vizsgdlat
eredményét, fliggetlenil annak tényleges allapotatol.

MINTAVETEL

Aszeptikus korilmények kdzott a mintdkat szdraz csdvekbe gydjtjik. Legaldbb 25ul szérum szlikséges.
Tartsa a mintakat feldolgozasukig 2-8°C kozotti hémérsékleten. Ha sziikséges a mintak tarolasa tobb mint egy
héten at, akkor fagyassza a mintdkat -20 £ 5°-0s hG6mérsékleten. Ne hasznalja a kontaminalédott mintakat.
Keriilje a mintak ismétl6d6 olvasztasat fagyasztasat.

Habar a hemolizalt, ikterikus vagy lipides szérumok esetében nem tapasztaltunk kilonds keresztreakciot,
ajanlatos az ilyen mintak feldolgozasakor a kapott eredményeket koriltekintéen értelmezni.

REAGESEK ELOKESZITESE

Mosé puffer: 4 vizsgalatra elegendé mennyiséghez egy tiszta cs6ben higitsa meg a 10X Mosd Koncentratumot
(R6) Ugy, hogy 10ml-jét 90ml desztillalt vagy ionmentes vizhez adja. Ovatosan keverje ssze a higitott puffert.
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VIZSGALATI ELJARAS

Nota Bene: Ajanlott tobbparaméteres vizsgalatot végezni (lasd az LDBIO Diagnostics immunoblot tartomanyt) a
kinyitott ampullak szamdnak korlatozasa és a jobb min&ség-ellenGrzés biztositasa érdekében.

1. Készitse el a mintak és a pozitiv kontroll (C+; R10) beallitasi tervét.

Kizarolag ezen kontroll felhaszndldsaval lehet technikailag validalni a vizsgélatot, és az adott sorozatszdm alapjan
azonositani kell a kialakul6 konkrét savokat. A pozitiv kontroll (C+) tesztcsik nem haszndlhato arra, hogy egy masik
sorozatszamu blotbdl szdrmazd tesztcsikok eredményeit kiértékelje.

2. Vdgja le a sziikséges szamu tesztcsikot (R1) szike és tiszta és szdraz, lapos atlatszé vonalzé segitségével, a kék
poziciondlé vonalakat hagyja meg a tesztcsikokon. A tesztcsikokra nyomja rd szorosan a vonalzot és vagja le
a tesztcsik oldala mentét a csikokat (a szamok a vonalzdn keresztil lathatdak).

3. Az elkészitett bedllitasi tervnek megfelel6en a mintatartd tdlca egyes csatornaiba osszon el 1,2 ml minta
puffert (R2).

4. A szamozasi sorrendnek megfelel6en helyezze el a tesztcsikokat a mintatartd talca csatornaiba ugy, hogy a
tesztcsikok tetején lathatd szdmok felfelé alljanak: Hagyja, hogy a tesztcsikok feliilete koriilbelll 2 percig
rehidratadlédjon a minta pufferben, majd dvatosan itdgessen meg a tdlcat, hogy teljesen elmeriljenek a
pufferben.

5. A mintdk és a pozitiv kontroll kiosztasa: a beallitadsi munkaterv alapjan a mintakbdl és a kontrollbdl a megfelel§
helyekre 25 pl-t mérjiink a mintatarto talca csatorndiba. Minden bemérésnél alaposan litégesse meg a talcat.
Az utols6 bemérést kbvetSen a tesztesik tarolo talcat helyezze egy keverd/razatd berendezésre. Majd razatva
inkubalja 9015 percig, 20-26 °C kozotti hémérsékleten.

6. Mosasi épés: Uritse ki a csatorndk tartalmat vagy Pasteur pipetta segitségével vagy pedig az inkubacids talca
felforditasaval. A talca egyes csatorndiba 2-3 ml higitott mosépuffert pipettdzzon. Inkubalja a keveré/razatd
eszk0zon a tesztcsikokat 3 percig. Ismételje meg az el6z6 folyamatot kétszer, majd Uritse ki a csatornak
tartalmait. Bizonyosodjon meg affelél, hogy a tesztcsikok nem fordultak meg ezen |épések alatt.

7. Adjon 1,2 ml anti-lgG konjugdtumot (R3) minden egyes csatorndba. Helyezze a talcat a keverd/razatd
eszkozre. Inkubalja 6015 percig, 20-26 °C kozotti hEmérsékleten.

8. Mosasi lépés: Ismételje meg a 6. [épést.

9. Adjon 1,2ml NBT/BCIP szubsztrat keveréket (R5) minden egyes csatorndhoz. Helyezze a télcit a
keverd/razatd eszkozre és most mar védje meg a tesztcsikokat a kdzvetlen napfénytél. Majd igy inkubalja
6015 percig, 20-26 °C kozotti hémérsékleten a csikokat.

Az inkubacids paramétertdl fliggetlendl folyamatosan figyelje a szin fejl6dését. A szinfejlédés ledllithatd, ha a
tesztcsik hattérszine sotétebbé valik, ami megneheziti a leolvasast (a mosasi Iépések minGsége alapvetben
befolydsolja a hattérszint). Ne feledje, hogy a tesztcsikok kivildgosodnak, ha megszaradtak.

10. Allitsa le a reakciét a szubsztrat vagy Pasteur pipettdval torténd leszivasaval vagy az inkubacids kad
felforditasaval, majd 2 ml desztilldlt vizet adjon minden egyes csatornaba. Ismételje meg ezt az utolsé mosasi
|épést még egyszer.

11. Tesztcsikok megszaritdsa: Amég vizzel telitett csatorndkbdl vegye ki csipesz segitségével a tesztcsikokat, majd
jél lathaté mdédon, a szamozott végiikkel helyezze el Whatman abszorbens szlir6papirra. Hagyja megszaradni
a tesztcsikokat a levegdn.

12.Térolds: Tegye at a megszaradt tesztcsikokat egy papirlapra, amit az archivalashoz fog hasznalni. Igazitsa a
tesztcsikokat a pozicionald vonalak egymashoz illesztésével. Tartsa tesztcsikokat a lapos vonalzé segitségével
ebben a helyzetben, majd atlatszé ragasztdszalaggal ragassza a tesztcsikokat a laphoz a felsé résziiknél fogva.

A megfelel§ kiértékelés érdekében, a tesztcsikokat a szamsorrendben kell egymashoz igazitani, egymastdl
legfeljebb néhany milliméter tavolsigra. Az egymastdl tavol esé tesztcsikok 6sszehasonlitdsa nem megbizhaté a
kiértékelés soran (példaul 2. a 15. tesztcsikhoz képest). Nagyon keriilend6 (fals eredményt eredményez) azon
tesztcsikok 6sszehasonlitasa, melyek kiilonb6zé kitekbél (tesztcsikok eltérd gydrtdsi szamuak) szarmaznak.
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Molekulatomegek
(kDa)

P18

P14-15
P12-13

P10
P8-9

Pozitiv Negativ

MINOSEG-ELLENORZES ES KIERTEKELES

A kithez biztositott szérum kontrollt (R10) szisztematikusan be kell dllitani minden immunoblot
vizsgalatkor. Megmutatja a tipikus profilt és lehet6vé teszi a vizsgdlat megfelel§ lefolydsdnak technikai validaldsat
(a tesztcsikon a sdvoknak nagyon tisztdn olvashaténak kell lenniiik), és bekalibralja pontosan a poziciét és a

specifikus sdvokat, igy lehetévé téve a tesztcsikok eredményeinek kiértékelését a hasonld transzferhez (hasonlé
gyartdsi szamu) képest.

Nota Bene: A pozitiv kontroll (R10) profilja az alkalmazott reagensek tételszdmdtdl fiigg6en valtozhat. A
megfelel6 képek a www.ldbiodiagnostics.com weboldalon taldlhaték példaként.

A savok jellemzéi

Egy pozitiv minta szdmos sdvot mutathat 8 és 200 ezer kilodalton (kDa) koz6tt. A leolvasasi teriilet a csik aljan
talalhato, 8 és 34 kDa kozott.

Odabrano podrucje Citanja je izmedu 22 és 34 kDa (Abra 1).
Abra 1: Példa a pozitiv és negativ eredményekre

A profilok példaként szerepelnek. A P1 és P2 profilok a fajra utalhatnak (lasd: szeroldgiai schistosomiasis
leirtaknal, o. 8).

A csikokat az "06016" tételbél szarmazoé paraméterre jellemzd "G" betdvel jeldltik.
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Kiértékelés
A savok megjelenése valtozo lehet: lehetnek egyetlen nagy sav, két sdvbdl allé dublett, vagy a dublett két 6sszetevs
sdvjanak egyike.

A P30-34 vagy a P22-24 savok egyikének jelenléte a schistosomiasisra utal.

e Ha ez jdl elkilondlt (kivételes helyzet), a P30-34 savnak meg kell jelennie, mint egy nagy sav. (példaul a
G18. szamu tesztcsik « feldl).

e A P28 sav gyakori. Nem specifikus a Schistosoma-ra.

e A P22-24 siv néha izoldlt sdvként jelentkezhet 22 vagy 24 kDa-nal, és az dsszes aspektusa lehet: keskeny,
nagy, egyszeres vagy kettés.

Az eredmények validdldsdhoz mindig hasonlitsa 6ssze az egyes mintdk immunoblotjdnak profiljat az R10 pozitiv
kontroll profiljdval. A savok megjelenése, helyzete fontos a vizsgdlat kiértékelésekor.

A KIT KORLATJAI

o Afert6z6 betegség diagndzisat egyetlen vizsgdlati eredény alapjdn nem lehet feldllitani.

e A szerolégiai eredményeket az elérhetd informaciokkal (példaul jarvanyigyi, klinikai, képalkotdi, bioldgiai
stb.) egyitt kell értelmezni és a diagndzist feldllitani. Ezek nem hasznalhatdk a diagndzis alapjaul pusztan a
pozitivitasuk alapjan.

TELESITMENYJELLEMZOK (lasd az irodalmi hivatkozasokat)
A Schisto Il WB IgG vizsgalata 548 kiilonb6z6 savon tortént.
Szenzitivitds (Se):

184 feltételezett schistosomiasis gyanus beteg szérumat tesztelték a kitben 1év6 leirdasnak
megfelel6en. A schistosomiasis igazolva lett a pozitiv parazita kutatas (S. haematobium (60), S. mansoni (38), S.h
+ 5.m (3) ko-infekcid) és/vagy szuggesztiv klinikai adatok alapjan.

n=184
Specifikus sdvok szama 1 2 3 4 5 6 7

Gyakorisag 4% | 15% | 14% | 15% | 16% | 19% | 15%

Tabldzat 1: A tesztcsikon pozitiv eredményként értelmezhetd jelen 1évés specifikus sdvok szama: az immunoblot
95%-a legaldbb két sdvot mutatott.

n=184
Specifikus sdvok természete (kDa) P8-9 P10 |P12-13 | P14-15| P18 | P22-24 | P30-34

Gyakorisag 37% | 38% 64% 57% 52% 97% 89%

Tabldzat 2: A  tanulmdnyban  szerepl6 184  pozitiv minta  immunoblotban  megjelené
specifikus sdvok jelenlétének gyakorisdga.

n =184 POZITIV | NEGATIV Se
Referencia WB 177 7 96.2%
WB SCH Il 182 2 98.9%
Tablazat 3: Szenzitivitds: Az Uj Schisto Il WB IgG teszt és a megel6z6 Schistosoma WB IgG kit (=referencia WB)

Osszehasonlitdsa.

Erzékenység — Szenzitivitas (Se) = 98.9%
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A fajok differencial diagnézisa

A 184-b6l 101 olyan betegekbdl szarmazoé mintat jelent, amiknél a parazitoldgiai kutatas soran kiderdilt,
hogy a vizeletben, a székletben és/vagy a rektélis biopszidban jelen vannak peték.

Ebben a populdcidban gyakran észleltiink kiilénbséget az immunoldgiai profilban, amely ugy tinik,
hogy a fertGzésért felel6s fajokhoz kapcsoladik, S. haematobium vagy S. mansoni. Ezt a két profiltipust az 1. abra
jol szemlélteti (P1 és P2).

n =101 S.m pete S.h pete S.m + S.h pete
P1 profil 9 53 0
P2 profil 27 3 2
Kétes 2 4 1

Tablazat 4: A parazitoldgiai kutatds és a szeroldgiai diagndzis kéz6tti 6sszefiiggés.

Ebben a populdcidban az immunoldgiai profil 79%-ban teszi lehetévé a fajok diagndzisat. Ezeket az adatokat
szélesebb koru vizsgalatokkal kell megerdsiteni a klinikai diagndzis felallitasa el6tt.

Megjegyzés: Azimmunoldgiai profil nem képes megkiilénbdztetni egy S.m fert6zést egy S.m + S.h. ko-infekciétal.

Specificitas (Sp)

364 kiilénboz6 pacienstdl szarmazd 364 szérumot vizsgaltak a kit leirdsanak megfelel6 mddon.
Ezen szérumok a kdvetkez6képpen alakultak: egészséges pdciens (61), autoimmun patoldgids betegek Ugy, mint
anti-nuklearis antitest (ANA = 21) és reuma-faktor (RF = 20), vagy valtozé helmintidzisban és mas parazitikus
megbetegedésben szenveddk: cysticercosis (53), hydatidosis (11), alveolar echinococcosis (10), fasciolosis (15),
strongyloidiasis (9), toxocariasis (TXA = 41), trichinosis (TRl = 21), filariasis (FIL = 24), malaria (29), leishmaniasis
(31) és amebiasis (18).

364-bdl 12 minta mutat egy jellegzetes , pozitiv schistosoma” profilt a 2 és 7 kozo6tti nagyon jol
elklloénithet6, specifikus savokat. Ezek az eredmények ko-infekcidra utalnak, amelyet a referencia WB

megerdsitett.

6 minta gyenge keresztreakciot mutat: 4 minta egy keskeny savot mutat 24 kDa-nal és 2 minta egy
halvany, de nagy savot 30-34 kDa-nal.

Specificitas kiszamitasa: Amennyiben figyelembe vessziik a 12 valdszinUsithetd egyittfert6zést, mint
tényleges, valddi pozitiv, akkor az Sp = 98.3%.

Megjegyzés: A mintdk min6&ségétél fuggetlenil, egy nem specifikus, keskeny, néha intenziv savot taldlunk a 28
kDa-nal.

Kovetkeztetés

Az Uj Schisto Il WB IgG készlet teljesitménye a referencia WB-hez képest kivald. Ez lehetdvé teszi a
S. haematobium fert&zésben szenvedd betegek jobb azonositasat, mint a referencia.

Se =98.9% [IC95 95.7 - 99.8%]
Sp = 98.3% [IC95 96.1 - 99.3%]

A konfidencia intervallumokat a Wilson-mddszer szerint szamoljak, folytonossagi korrekcidval.
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Reprodukalhatdsag

Megvizsgaltak a sorozatok kozotti és a lot-ok kozotti reprodukalhatésagot. Mindkét esetben, a
szérum-szarum korrelacié a specifikus savok vonatkozasaban kivalonak bizonyult.

Interferencia

Habar a hemolizalt, ikterikus vagy lipides szérumok esetében nem tapasztaltunk kilonds
keresztreakcidt, ajanlatos az ilyen mintak feldolgozasakor a kapott eredményeket kériltekintéen értelmezni.

Hibaelharitas

"A sdvok kevéssé kontrasztosak": Bizonyos alacsony ellenanyagtartalmu szérumok ilyen eredményeket
adhatnak.

"Arnyékolt teriiletek Iathatok, tobbé-kevésbé szinesek, egyhén diffuzak": A tesztcsik nem volt teljesen egyik
reagensbe aldmeritve és nem volt a leirtaknak megfelel6en (teljes id6hossz) inkubalva. Foltok megjelenhetnek
ott is, ahol a minta ra lett téve a tesztcsikra, ha a talca nem volt razatva a reagensek adagoldsat kovetGen.

"A hattérzaj nagyon jelentds, igy a tesztcsik leolvasdsa nagyon nehézkes': A mosas elégtelen volt, vagy az utolso
inkubdcié tul sokaig tartott. Ugyeljen a vizsgalat megfelel6en torténd kivitelezésére, tartsa be a mosasi idéket,
és biztositsa a viz mindségét. Csokkentse le az utolsd inkubacio idejét.

Kivételes esetben, bizonyos szérumok nem specifikus modon reagalhatnak. Ezek utdn azimmunoblot eredményt
nem lehet kiértékelésre felhasznalni.

Ez a nem-specifikus hattérzaj magaba foglalhatja a tesztcsik egy részét, igy az eredmények az adott terilet
szamdra értelmezhetetlen.

A minta centrifugdldsa (példaul korulbelil 1 percig korulbelil 5000 fordulat/perc sebességgel) bizonyos
esetekben segithet a hattérzaj csokkentésében.

"A szinfejlédési utolsé lépésben az oldatban csapadék jelenik meg": a szubsztrat valdjdban részlegesen
kicsapddik (fekete pelyhek) a pufferben a szinfejl6dés végén. Ez a jelenség nem valtoztatja meg a szinfejlédés
mindségét, melyet szikséges tovabb folytatni. Az utolsé desztilldlt vizes mosdas eltavolitja ezen szilard
részecskéket.
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12/03/2026 Vs25 A profilok képének frissitése.
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A centrifugalas hozzdadasa a hattérzajjal jaré mintakhoz.
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